AMS r:

Autorizované metrologické stiedisko RAMET a.s., Letecka 1110, 686 04 KUNOVICE

OVEROVACI LIST ¢ 197/23

DATUM VYDANI: 29.11.2023

Pocet: stran:1, listi:1

g. Viktor Lokaj

vedouci AMS K22, 0116-CR-0953-15 razitko AMS K22
1. VLASTNIK MERIDLA: MP Luha&ovice
2. NAZEV A TYP MERIDLA: Silni¢ni rychlomér RAMER10 T

2.1 Vyrobni &islo métidla: 21/0899

2.2 Vyrobni €islo sensoru: 20/1475

2.3 Rozsah mé&feni: 20 az 250 km/h

2.4 Vyrobce:

RAMET s.r.o. Kunovice

2.5 Vyrobni ¢isla schvalenych skiini: 21/0104 Horni Lhota, u domu &. p. 190 na silnici 11/492

21/0105 Luhacovice, u domu &. p. 141 na silnici 11/492
21/0106 Luhacovice - Polichno, u domu ¢&. p. 60 na silnici 11/490
21/0107 Dolni Lhota, u domu é. p. 41 na silnici 11/492

3. POUZITE ETALONY A MERIDLA S NAVAZNOSTI NA STATNi ETALONY PRISLUSNE JEDNOTKY
3.1 Etalonovy rychlomér R306102N v.&. 001, kalibragni list CMI 8012-KL-50309-23, dat. kalibrace 25.9.2023
3.2 Mikrovinny &itad HP 5352B v.¢&. 3049A01166, kalibraéni list CMI 1013-KL-40028-23, dat. kalibrace 26.7.2023
3.3 Simulator VFM R314415N v.¢&. 11/0001, kalibra¢ni list RAMET 202300020, dat. kalibrace 5.10.2023

4. MERIDLO BYLO ZKOUSENO: na zaklad® pozadavki Opatieni obecné povahy cislo 0111-OOP-C005-09 podle

5. PODMINKY MERENI:

6. VYSLEDEK ZKOUSKY:

metrologickych predpisit MP01-MP10 a na zéklad& Rozhodnuti o udgleni
autorizace 38/2000 ze dne 21.12.2000

podle poZadavkti Opatieni obecné povahy cislo 0111-OOP-C005-09
teplota v laboratofi (23 = 3) °C, rel. vlhkost vzduchu max. 75 %

Provedené zkousky méfidla prokézaly, Ze pfedloZeny silni¢ni rychlomér ma
poZadované metrologické vlastnosti (viz. Certifikat o schvéleni typu stanoveného
méfidla se znackou schvéleni typu TCM 162/10-4724).

Zavér: Rychlomér byl jako stanovené mé&Fidlo ovéfen a spliiuje poZadavky
stanovené Opatienim obecné povahy &islo 0111-O0P-C005-09.

Lze jej pouZivat k méFeni rychlosti za dodrZovani Navodu k obsluze.

7. ZPUSOB VYZNACENI OVERENI NA MERIDLE:

8. PLATNOST OVERENI:

9. OVERENI PROVEDL:

Tento ovéFovaci list nesmi

Gfedni znatky umisténé na mistech uvedenych v certifikdtu o schvaleni typu
stanoveného méfidla viz bod 6.

podle §7 odstavec 1 Vyhlasky MPO &. 262/2000 Sb. v platném zné&ni. Ovéfeni
zanikd v pfipadech uvedenych v §7, odstavec 2 této vyhlasky. Doba platnosti
ovefeni 1 rok podle Vyhlasky 345/2002 Sb. v platném zné&ni.

Konec platnosti ovéfeni dne 28.11.2024

Tomas Foltyn CZ 1799/2022 DATUM ZKOUSKY: 29.11.2023

Yt bez pisemhého souhlasu ovérujici laboratore rozmnozovan jinak nez cely,





